COVID-19: DATALOGIC OKUYUCULAR iCiN
DEZENFEKSIYON ONERILERI

Barkod okuyucularin yizeylerini dezenfekte etmek icin Datalogic, asagidaki iki ¢oziimden birini
kullanmanizi énerir:

e [zopropil Alkol (70% veya Uzeri ¢ozelti)

e Klorlu Camasir Suyu (8.25% ¢o6zelti) 3.5 Litre su igerisine eklenmis % bardak ¢gamasir suyu.

Her iki yontemde temizleme igin dnerilir. Temizleme islemleri asagida belirtilmistir.

Okuyucu penceresini ve dis ylzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek icin yukaridaki ¢ozeltilerden
birini nemlendirilmis temiz, kagit havlu kullanin.

CAUTION
DO NOT spray
cleaners directly

on the scanner!

Bu Urind temizlemek icin asindirici temizlik malzemeleri veya asindirici pedler
KULLANMAYIN. Sert kimyasallar, dezenfektanlar ve temizleyiciler, tarama ve
tartim performansini olumsuz etkileyecek hasara neden olabilir.

CAUTION
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